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Wykonawcy
(wszyscy)

Dotyczy: Prowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawe
wyposaienia do szkolnych pracowni nauki zawodu dla Zespotu Szkét Nr 1 im. Marii
Sktodowskiej-Curie w Wyszkowie oraz dla Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
»Kopernik” w Wyszkowie w ramach projektu pt. ,Nowe kompetencje inwestycjq w
przysztos¢” wspéffinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu
Spofecznego i budzetu panistwa w ramach Osi priorytetowej X EDUKACJA DLA ROZWOJU
REGIONU, Dziatanie 10.3 , Doskonalenie zawodowe, Poddziatanie 10.3.1 Doskonalenie
zawodowe uczniéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. nr 2018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.) Powiat Wyszkowski udziela wyjasnieri na pytania
Wykonawcy z dnia 13 listopada 2019 roku:

Pytanie 1.

1. dot. Poz. 1

Czy Zamawiajacy dopuéci jako réwnowaine urzadzenie speiniajace poniiszy opis
przedmiotu zamoéwienia:

Miernik impedancji petli zwarcia

o Funkcje pomiarowe:

- impedancja petli zwarcia

- spodziewany prad zwarciowy

- napiecie przemienne

o Funkcje, zakresy, parametry i doktadno$ci pomiarowe

- impedancja petli zwarcia:

zakres pomiarowy: do 19.99 Q, do 199.9 Q,do 1999.9 Q ; tolerancja (2-4 %, max. 4 cyfry)
- napigcie przemienne: zakres pomiarowy: min. do 260V; tolerancja (2-4%)

. Zgodnos¢ z normami: (min.)

- PN-EN61010-1,

- PN-EN61557-1, -3,

- PN-EN61010-2-031,

- PN-EN61010-1 (druga edycja)

. Inne cechy:

- kategoria bezpieczenstwa: Kat. 11l 300 V AC/DC

- cfnpipr’l achronnoéci nhudnwy IP54 7gndn\'l z PN-ENG6Q529
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- certyfikaty: Oznakowanie CE (bezpieczeristwo i/lub EMC)
- podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
- podwdjny wyswietlacz LCD 3 1/2 cyfry z podswietleniem, maksymalne wskazanie

g wndize (DG ZOWSZO,  nisEuwopeisia [ 7

- warunki srodowiskowe pracy: temperatura 0 ~ +40 °C, wilgotnoé¢ wzgledna <80 %
- warunki Srodowiskowe przechowywania: temperatura -20 ~ +60 °C, wilgotnos¢
wzgledna <75 %

- stopien zanieczyszczenia $rodowiska naturalnego: 2

- maksymalna wysokos¢ pracy n.p.m.: 2000 m

- zasilanie: baterie alkaliczne (AA) 1.5 V 6 sztuk

J Certyfikaty:

- bezpieczenstwo i EMC (oznakowanie CE)

- podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

. Wyposazenie standardowe:

- podstawowy przewdd pomiarowy z wtyczka Schuko

- przewody pomiarowe do pomiaréw w rozdzielniach lub z trzema krokodylkami

- torba przenosna

- pasek naszyjny lub naramienny

- instrukcja obstugi

. Gwarancja: 2 lata

Odpowiedz 1. dot. Poz. 1
NIE DOPUSZCZA

Pytanie 2 dot. Poz. 2

Czy Zamawiajacy dopusci jako réwnowaine urzadzenie spetniajagce poniiszy opis
przedmiotu zamodwienia:

Miernik parametrow instalacji elektrycznej

* Funkcje pomiarowe:

- prowadzenie testéow i ocena wynikéw zgodnie z najnowszymi regulacjami (PN-EN
61557-1,2,3,4,6,10)

- pomiar impedanc;ji petli zwarcia w instalacjach zabezpieczonych wytacznikami RCD

- badanie wytgcznikéw réznicowopradowych typu min. AC, AiBlub AC, Gi S

- pomiar rezystancji izolacji (napigcia préby min. 250V/500V/1000V)

- pomiar impedanciji petli zwarcia min. 0,01 Ohm 500 Ohm (L-PE, L-N), prad testu - min.
7A, 15mA (ATT), przewidywany prad zwarcia PFC, przewidywany prad zwarcia PSC, napiecia
pracy petla/PFC/PSC - min. L-PE, L-N (90-250V), 50/60Hz

- wytgcznik RCD - typy (AC, G i S), prady nominalne min. IAN - 30, 100, 300, 500mA,
prad testu min. 0,5xIAN, 1xIAN, 5xIAN, test automatyczny min. 30mA

- pomiar napiecia dotykowego Uc - min. 400V

- napiecie ACV + Hz - 90~250V, 50/60Hz

. Cechy szczegoline i funkcje specjalne:
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- automatyczne rozpoczynanie testow

- podwdjny wyswietlacz LCD z podswietlanym ttem

- automatyczny test poprawnosci i stanu przewoddw L, N, PE z sygnalizacjg
- dodatkowa kontrola poprawnosci potozenia przewodéw L, N, PE

- prowadzenie testow i ocena wynikéw zgodnie z najnowszymi regulacjami
- funkcja zerowania rezystancji przewodéw

- pomiary zdalne

- automatyczne roztadowanie obwodu po testach rezystancji izolacj

- pomiary impedancji i RCD z wyborem poczatku fazy 0° i 180°

- kabel zakoriczony wtykiem sieciowym pozwala na wygodne i szybkie testy w
gniazdach sieciowych instalacji

. Zgodnosé z normami:

- kat. 11l 300V AC/DC

- IEC61557-1-4, 6, 10

- PN-EN61010-1

- PN-EN 61557-2

- PN-EN 61557-4

. Certyfikaty:

- bezpieczenstwo i EMC (oznakowanie CE)

- podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

o Wyposazenie standardowe:

- podstawowy przewdd pomiarowy z wtyczky SCHUKO

- przewody pomiarowe z sondami i krokodylkami

- przewody dystrybucyjne do pomiaru impedancji petli zwarcia

- torba na miernik i wyposazenie

- instrukcja obstugi

. Gwarancja: 2 lata

Odpowiedi 2. dot. Poz. 2
NIE DOPUSZCZA

Pytanie 3 dot. Poz. 11

Czy Zamawiajacy dopusci dostawe komputera nie zawierajgcego portu RS-232? Jest to port
archaiczny, niespotykany juz w nowych konstrukcjach. Zaoferowanie komputera
wyposazonego fabrycznie w taki port, oznaczatoby oferowanie urzadzenia przestarzatego.

Odpowiedz 3. dot. Poz. 11
TAK DOPUSZCZA

Pytanie 4 dot. Poz. 11

Czy Zamawiajacy dopusci dostawe komputera z dyskiem SSD o pojemnoséci min. 240GB?
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Odpowiedz 4. dot. Poz. 11

%y
Ly

Zamawiajacy wyraza wole dopuszczenia do postgpowania dostawy stacji roboczej
komputera z dyskiem SSD o nizszej pojemnosci niz 256 GB, tylko wéwczas jezeli réznica
pojemnosci zaproponowanego dysku w stosunku do pojemnosci okreslonej w SIWZ nie
bedzie nizsza niz 6,25% tj.240 GB.
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